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Um knochenhaltiges Gewebe für den Mikrotomschnitt vorzubereiten, ist die 
Entkalkung ein wichtiger Schritt in der histologischen Aufbereitung. Eine 
gründliche Entkalkung ist, abhängig vom jeweiligen Gewebe, mit einem 
deutlichen Zeitaufwand verbunden und kann mitunter mehrere Tage in 
Anspruch nehmen. 
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Entkalkung am Block Hüftkopf Nasenscheidewand

Unter Zuhilfenahme des USE 33 mit seiner Ultraschalltechnik, und in 
Verbindung mit den Lösungen USEDECALC und USERAPID kann die 
Entkalkungsdauer gegenüber der herkömmlichen Vorgehensweise deutlich 
reduziert werden ohne die Morphologie zu schädigen. Bei Knochen-
marksbiopsien, Hüftköpfen sowie Nasen- und Gehörknorpel kann die Dauer 
um bis zu 75% verkürzt werden. Material mit einem hohen Anteil von Cor-
ticalis erreicht eine Reduzierung der Entkalkungsdauer zwischen 40 und 
60%. Die Infi ltrierungsprozesse von Fixierungsmedien werden zusätzlich 
erheblich beschleunigt. 
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Häufi g tritt als Nebeneff ekt im Entkalkungsprozess eine Verhärtung der 
aufbereiteten Zellen auf, was zu Schwierigkeiten in der Deutung des fi nalen 
Ergebnisses führen kann. Durch den Einsatz neutralisierender EDTA-
Lösungen, wie USEDECALC, kann diesem Eff ekt erfolgreich entgegen 
gewirkt werden. Seine neutralisierende Wirkung veranlasst die Zellen 
dazu, sich wieder in einen „entspannten“ Zustand begeben. Die relevanten 
Strukturen sind nun sehr viel deutlicher zu erkennen, das Resultat ist von 
einwandfreier Qualität.

Diese und weitere Informationen wurden im Rahmen einer Studie erfasst. 
Bei Interesse können Sie die Studie (Englisch) als PDF-Datei bei Frau Kirsten 
Meier, MEDITE Medical GmbH (kirsten.meier@medite.de), erhalten.

Der USE 33 verfügt über eine digitale Temperaturregelung. Diese sorgt dafür, 
dass die Temperatur konstant im für den Entkalkungsprozess optimalen 
Temperaturbereich liegt, in der Regel zwischen ca. 16 bis 18 °C. 

Die Temperaturstabilität trägt entscheidend dazu bei, dass die Morphologie 
und Antigenität vollständig erhalten bleiben. Es entstehen weder 
Schrumpfungsartefakte noch kommt es zum Aufquellen des Gewebes. 
Insbesondere für anschließende immunhistochemische Untersuchungen ist 
dies sehr von Vorteil.

Verschiedene Probeneinsätze für den USE 33USE 33 Ultraschallschnellentkalker
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Allgemeine Knochen

•	 Gewebe ausreichend fixieren

•	 Ausreichend wässern

•	 Entkalker USERAPID anwenden

•	 Kurz fließend wässern

•	 EDTA USEDECALC einsetzen

•	 Fließend wässern

•	 Weiter mit dem normalen 
	 Entwässerungsprozess

⏱ 1 Std. – 24 St. (je nach Gewebe)

⏱ 1 Std.

⏱ 10 Min. – 1 Std. (je nach Gewebe)

Biopsien, Knochenmarks- und Mammastanzen

•	 Gewebe ausreichend fixieren

•	 Ausreichend wässern

•	 EDTA USEDECALC einsetzen

•	 Fließend wässern

•	 Weiter mit dem normalen 
	 Entwässerungsprozess

⏱ 1 Std. – 24 St. (je nach Gewebe)

⏱ 10 Min. – 1 Std. (je nach Gewebe)

Entkalkung am Block

•	 Block anschneiden

•	 Block in USERAPID legen

•	 Kurz fließend wässern

•	 EDTA USEDECALC einsetzen

•	 Fließend wässern

•	 Weiter mit Probenkühlung 
	 und Schnitt

⏱ 30 Min. – 1 St. (je nach Gewebe)

⏱ 10 Min.
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• Speziallösung zum schnellen Entkalken histologischer Materialien
• Verkürzung der Entkalkungsdauer auf 50 - 75 % ggü. einer 
 konventionellen EDTA-Entkalkung
• Maximaler Erhalt der morphologischen Strukturen
• Speziell entwickelt für immunhistologische Fragestellungen
• pH-neutral und gepuffert
• Bei 4 °C bis 25 °C lichtgeschützt gelagert bis zu 2 Jahren haltbar
• Ideal zur Verwendung mit dem MEDITE USE 33 Ultraschall-Schnellentkalker

USEDECALC Entkalkungslösung Art.-Nr. 40-3310-00

•  Speziallösung zum schnellen Entkalken von histologischen Materialien
• pH-neutral und gepuffert
•  Entkalkungsdauer je nach Probengröße 1 bis 24 Stunden
•  Maximaler Erhalt der morphologischen Strukturen
• Bei 4 °C bis 25 °C lichtgeschützt gelagert bis zu 2 Jahren haltbar
• Ideal zur Verwendung mit dem MEDITE USE 33 Ultraschall-Schnellentkalker

USERAPID Entkalkungslösung Art.-Nr. 40-3300-00
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Der USE 33 und die Entkalkungslösungen USERAPID und 
USEDECALC sind bei der MEDITE Medical GmbH erhältlich. 
Gern erstellen wir Ihnen ein passendes Angebot! Sie erreichen 
uns auf folgenden Wegen:
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bestellung@medite.de✉+49 5136 88 84-44


